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1. はじめに 

 

国際的な適合性評価の動きが進む中，我が国においても ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）1)の要求事項を参考

にした試験成績の信頼性確保についての考え方が重視されている．その要求事項には，他機関との試験成績

の整合性確認及び外部機関による試験成績の信頼性の確保が必須となっており，試験所は共通試料による試

験室間の共同試験に参加して外部精度管理を実施する等，試験の信頼性確保に努めている． 

肥料生産事業場の品質管理室，肥料検査機関の試験所等においても，試験成績の信頼性維持及び分析技

術の向上のために管理用試料又は肥料認証標準物質２）による内部精度管理が日常的になりつつある．独立行

政法人農林水産消費安全技術センター（FAMIC）においても立入検査で収去した肥料の主成分及び有害成分

の調査分析は不可欠であり，その試験法には信頼性の確保が求められる． 

これまで外部精度管理としての共通試料による肥料の共同試験は，全国 6 か所の肥料品質保全協議会が

個々に試料調製及び解析を行ってきた．しかし，試験成績数が増加することで解析精度の向上が図れることか

ら，2006 年度より肥料品質保全協議会等の試験所を中心に全国共通の試料を用いた共同試験を実施している．

均質性試験及び共同試験成績について ISO/IEC Guide 43-1:1997（JIS Q 0043-1:1998）３）を参考に解析してお

り，2011 年度は化成肥料及び鉱さいけい酸質肥料について全国共通試料を調製し，共同試験を実施したので

その結果を報告する． 
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2. 材料及び方法 

 

1) 共同試験用試料調製 

化成肥料は，粉砕して目開き 500 µm の網ふるいを全通させ，品質の安定を図るため約 3 ヶ月間常温で保管

した．その後，試料をよく混合し，のし餅状に拡げて短冊状に 9 等分し，1～9 の区分番号を付して容器に移した．

次に，試料を表 1 の混合操作表の組合せに従い 4 区分を抽出，よく混合したのち 4 等分して元の容器に戻す操

作を 7 回繰返した．それを 1～9 の各区分から一定量ずつ採取してよく混合したものを，ポリエチレン製袋で密封

して 1袋当たり約 200 g 入りの試料約 280 個を調製し配付時まで常温保管した． 

鉱さいけい酸質肥料は，粉砕して目開き 212 µｍの網ふるいを全通させたのち，試料をよく混合し，のし餅状

に拡げて短冊状に 9 等分し，1～9 の区分番号を付して容器に移した．次に，試料を表 1 の混合操作表の組合

せに従い 4 区分を抽出，よく混合したのち 4 等分して元の容器に戻す操作を 7 回繰返した．それを 1～9 の各区

分から一定量ずつ採取して，よく混合した後，ポリエチレン製袋で密封して 1 袋当たり約 180 g 入りの試料 170

個を調製し配付時まで常温保管した． 

 

表1　混合操作表

混合回数 1 2 3 4 5 6 7

4 1 2 1 1 2 4

5 3 3 4 2 5 6

6 4 5 7 3 7 8

9 8 7 9 6 8 9

区分番号

  

 

2) 均質性確認試験 

IUPAC/ISO/AOAC の技能試験プロトコル４）の均質性試験に従い，2.1）で調製した共同試験用試料から 10 試

料ずつ抜き取り均質性確認用試料とした．化成肥料についてはく溶性加里（C-K2O）及び水溶性苦土

（W-MgO），鉱さいけい酸質肥料についてはく溶性苦土（C-MgO）を各均質性確認用試料につき 2 点併行で試

験して均質性確認試験の成績とした． 

 

3) 配付 

試料番号を付した試料，実施要領及び分析成績報告書を参加試験所に送付した．2011 年度，化成肥料は

144 試験室，鉱さいけい酸質肥料は 80 試験室が参加した． 

 

3. 共同試験成績の試験項目及び試験方法 

 

1) 試験項目 

化成肥料については，水分（Mois），アンモニア性窒素（A-N），可溶性りん酸（S-P2O5），水溶性りん酸

（W-P2O5），く溶性加里（C-K2O），水溶性加里（W-K2O），く溶性苦土（C-MgO），水溶性苦土（W-MgO），ひ素

全量（T-As）及びカドミウム全量（T-Cd）の 10 項目を試験項目とした．また，鉱さいけい酸質肥料については，可

溶性けい酸（S-SiO2），アルカリ分（AL）及びく溶性苦土（C-MgO）の 3 項目を試験項目とした．  

 

 

2) 試験方法 
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肥料分析法（1992 年版）５）を次のとおり例示した．なお，その他の試験方法を採用した試験室には，その方法

の概要の報告を求めた． 

 

（1） Mois は，肥料分析法 3.1.1（加熱減量法）.C により定量．但し，揮発物の補正は行わない． 

（2） A-N は，肥料分析法 4.1.2.1（蒸留法）.C.1）により試料液を調製，同項.D により定量． 

（3） S-P2O5 は，肥料分析法 4.2.1.C.c.1)により試料液を調製，4.2.3（バナドモリブデン酸アンモニウム法）.E.b

により定量． 

（4） W-P2O5 は，肥料分析法 4.2.1.C.b により試料液を調製，4.2.3（バナドモリブデン酸アンモニウム法）.E.a

により定量． 

（5） C-K2O は，肥料分析法 4.2.1.C.d.により試料液を調製，4.3.3（フレ－ム光度法または原子吸光測光法）.E

により定量． 

（6） W-K2O は，肥料分析法 4.3.1.C.b.2)により試料液を調製，4.3.3（フレ－ム光度法または原子吸光測光

法）.E により定量． 

（7） C-MgO は，肥料分析法 4.2.1.C.d により試料液を調製，4.6.1（ＥＤＴＡ法）.D.b により定量．又は，同様の

方法で試料液を調製，4.6.2（原子吸光測光法）.E により定量．なお，当該肥料はマンガンを含有していな

い． 

（8） W-MgO は，肥料分析法 4.6.1.C.b により試料液を調製，4.6.2（原子吸光測光法）.E により定量． 

（9） T-Asは，肥料分析法5.24.1（ジエチルジチオカルバミン酸銀法）.D.a.1）により試料液を調製，同項Eによ

り定量．又は，同様の方法で試料液を調製，5.24.2（原子吸光測光法（水素化ヒ素発生装置と原子吸光分

析装置））.E により定量． 

（10） T-Cd は，肥料分析法 5.6.1（原子吸光測光法）.D.a.1）（王水分解）により試料液を調製，同項 E.a により

定量．但し，定量の際の標準液にはカルシウム液を添加しないものとし，直接噴霧する場合は D２ランプ等

で BG補正すること．又は，同様の方法で試料液を調製，5.19.1.E（溶媒抽出）により定量． 

（11） S-SiO2 は，肥料分析法 4.4.1.B.b により試料液を調製，4.4.3（フッ化カリウム法）.D により定量． 

（12） AL は，肥料分析法 4.5.1.1.C.b により試料液を調製，4.5.2.2（エチレンジアミン四酢酸塩法（以下

「EDTA 法」という）.D により定量． 

又は，同様の方法で試料液を調製，可溶性石灰（肥料分析法 4.5.1.2.E）及び可溶性苦土（肥料分析法

4.6.2.E）を測定，肥料分析法 4.5.2.3（原子吸光測光法）.E により算出．なお，当該肥料はマンガンを含有し

ていない． 

（13） C-MgO は，肥料分析法 4.2.1.C.d により試料液を調製，4.6.1（ＥＤＴＡ法）.D.b により定量．又は，同様

の方法で試料液を調製，4.6.2（原子吸光測光法）.E により定量．なお，当該肥料はマンガンを含有してい

ない． 

 

4. 統計解析方法及び試験成績の評価方法 

 

1) 報告された試験成績の評価 

（1） ロバスト法によるｚスコアの求め方 

まず，全体の値の中央値（Median）を求めた．次に，上四分位数及び下四分位数を求め，（a）式により四分位

範囲（IQR）を算出した． 
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IQR＝下四分位数－上四分位数  ・・・（a） 

 

標準化された四分位範囲（NIQR）を（b）式により算出した．正規分布の場合，NIQR と標準偏差は一致する． 

 

NIQR＝ IQR×0.7413   ・・・（b） 

 

z スコア（z）を（c）式により算出した．z スコアは，各試験室の試験成績（xi）の Median からの隔たり度合いを示

す指標である． 

 

ｚ＝ （xi－Median）／NIQR  ・・・（c） 

 

（2） ｚスコアによる評価 

データの解析手法として，ISO/IEC Guide 43-1（JIS Q 0043-1）３）を用い，各試験室の試験成績のｚスコアより

次のように評価を行った． 

 

     |ｚ|≦2     ・・・ 満足 

     2＜|ｚ|＜3   ・・・ 疑わしい 

     |ｚ|≧3     ・・・ 不満足 

 

2) 試験成績全体を評価する統計量 

各成分の報告された試験成績全体を評価するため，次の統計量を求めた． 

 

（1） 参加試験室数（データ数: N）． 

（2） z スコアによる評価が|ｚ|≦2（満足），2<|ｚ|<3（疑わしい）及び|ｚ|≧3（不満足）となった試験室数及びその

割合（%）． 

（3） 外れ値を棄却しない全データの平均値（Mean）． 

（4） 全体の値の中央値（Median）． 

（5） NIQR を標準偏差とみなした Median の不確かさ（U95%）を（d）式により算出． 

 

U95% = 2×NIQR／√N   ・・・（d） 

 

（6） 全データの標準偏差（SD）． 

（7） 標準化された四分位範囲（NIQR）を（b）式により算出した．正規分布の場合，NIQR は SD と一致する． 

（8） Horwitz 修正式６～８）（（e）～（g）式）より，平均的な室間再現標準偏差（Horwitz’ SD: HSD）を算出した．

なお，C は各成分の含有量の割合で 1 % の場合は 0.01 という値になる． 

 

 

HSD = 0.01×C
0.5

     （0.138＜C）   ・・・（e） 

HSD = 0.02×C
0.8495

   （1.2×10
-7
≦C≦0.138）   ・・・（f） 

HSD = 0.22×C       （C＜1.2×10
-7
）   ・・・（g） 
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（9） RSDrob は，ロバスト法から求めた相対標準偏差の表現であり，（h）式により算出した． 

 

RSDrob = NIQR／Median   ・・・（h） 

 

（10） HorRatrob は，ロバスト法から求めた HorRat 値の表現であり，（i）式により算出した．HorRat 値は，共同

試験で得られた室間再現相対標準偏差が，過去の実験に基づく室間再現相対標準偏差の予測値に比

べてどの程度かを確認する指標である．AOAC のガイドラインでは，0.5≦HorRat値≦2 を許容範囲とし

ている． 

 

HorRatrob = NIQR／HSD   ・・・（i） 

 

5. 結果及び考察 

 

1) 共同試験用試料の均質性確認 

均質性試験の成績及び繰返し 2 回×10 試料の一元配置による分散分析から得られた統計量を表 2 に示し

た．いずれの試料においても，F値が F（9,10;0.05）を下回ったことから，有意水準 5 % において試料間に有意

な差は認められなかった４）．また，試料間の相対標準偏差は 0.5%～1.5 % であり，全ての種類の分析用試料は

均質であることを確認した． 

 

表2　均質性確認試験の結果

Mean 
1）

SD 
2）

RSD 
3）

aaF値 
4）5）

(%)aa (%)aa (%)aa

C-K2O 10.33 0.05 0.5 1.95

W-MgO 2.03 0.01 0.5 0.71

鉱さいけい酸質肥料 C-MgO 3.00 0.05 1.5 2.17

1）　10試料2点併行分析の総平均定量値

2）　試料間の標準偏差

3）　試料間の相対標準偏差

4）　一元分散分析値により算出された分散比

5）　F（9,10;0.05） ： 3.02

肥料の種類 分析成分

化成肥料

 

 

2) 試験成績の解析結果 

4.2）（1）の試験室数及び zスコアで評価された各試験室数及びその割合を表 3 に示した．各成分の試験成績

で「満足」との評価を受けた試験室の割合は，いずれの成分も 80 % 以上であり，その中で化成肥料中のＴ-As

が 94 % と最も高く，化成肥料中の W-MgO並びに鉱さいけい酸質肥料中の AL(S-MgO)が 80 % と最も低い割

合を示した．一方，「不満足」と評価を受けた試験室は，化成肥料では W-MgO の 14 % ，鉱さいけい酸質肥料

中では S-MgO の 15 % が最も「不満足」が多い結果となった． 

4.2）（3）～（10）で求めた統計量を表 4 に示した．大部分の成分で全体の Mean は，Median とほぼ一致してお

り，外れ値の影響を受けていなかった．しかしながら，全体の標準偏差 SD は，ロバスト法によって得られた

NIQR に比較して大きな値を示し，外れ値の影響を受けていた．このことから，NIQR を標準偏差とみなして

Median との関係を図 1に示し，Horwitz修正式から得られたHSD，HSD×0.5 及びHSD×2 を同図に表示した．  
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2006～2011 年度に実施した試験項目の Median，NIQR，RSDrob 及び HorRatrob 等について，化成肥料は表

5-1に，鉱さいけい酸質肥料は表5-2に示した．また，本年度10試験室以上報告のあった試験方法別のMedian，

NIQR，RSDrob，HorRatrob 及び HSD を表 6 に示した． 

 

 

参   加 |ｚ|≦2 1） 2＜|ｚ|＜3 2） 3≦|ｚ| 3）

試験室数 試験室数 割合 (%) 試験室数 割合 (%) 試験室数 割合 (%)

（化成肥料）

Mois 137 127 92 5 4 5 4

A-N 138 123 89 7 5 8 6

S-P2O5 114 102 90 5 4 7 6

W-P2O5 133 118 88 9 7 6 5

C-K2O 122 106 87 5 4 11 9

W-K2O 132 110 83 6 5 16 12

C-MgO 128 107 84 9 7 12 9

W-MgO 119 95 80 7 6 17 14

T-As 52 49 94 2 4 1 2

T-Cd 74 60 81 6 8 8 11

（鉱さいけい酸質肥料）

S-SiO2 59 52 88 3 5 4 7

AL 76 64 84 6 8 6 8

  S-CaO 55 47 86 4 7 4 7

  S-MgO 55 44 80 3 5 8 15
C-MgO 78 66 85 4 5 8 10

1）　zスコアによる評価が満足（|ｚ|≦2）となった試験室数及びその割合（%）

2）　zスコアによる評価が疑わしい（2＜|ｚ|＜3）となった試験室数及びその割合（%）

3）　zスコアによる評価が不満足（3≦|ｚ|）となった試験室数及びその割合（%）

試験項目

表3　zスコアによる試験成績の評価
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図1 共同試験のNIQRとHorwitz修正式との関係

Mois （化成肥料） A-N （化成肥料）

S-P2O5 （化成肥料） C-P2O5 （化成肥料）

C-K2O （化成肥料） W-K2O （化成肥料）

C-MgO （化成肥料） W-MgO （化成肥料）

T-As （化成肥料） T-Cd （化成肥料）

S-SiO2 （鉱さいけい酸質肥料） AL （鉱さいけい酸質肥料）

C-MgO （鉱さいけい酸質肥料） 累乗 (Horwitz修正式×2)

累乗 (Horwitz修正式) 累乗 (Horwitz修正式×0.5)

2 5 2 5

2 2

Mean
1） Median

2）
U 95%

3） SD
4） NIQR

5） HSD
6） RSDrob

7） HorRatrob
8）

(%,mg/kg)9） (%,mg/kg) (%,mg/kg) (%,mg/kg) (%,mg/kg) (%,mg/kg) (%)

（化成肥料）

Mois 1.03 1.00 0.02 0.16 0.12 0.04 12.0 3.00

A-N 13.49 13.49 0.03 0.42 0.18 0.36 1.3 0.49

S-P2O5 17.43 17.44 0.04 0.33 0.22 0.45 1.3 0.48

W-P2O5 14.50 14.51 0.03 0.28 0.19 0.39 1.3 0.49

C-K2O 10.49 10.41 0.04 0.47 0.23 0.29 2.2 0.79

W-K2O 10.15 10.17 0.03 0.36 0.17 0.29 1.7 0.59

C-MgO 2.47 2.48 0.01 0.20 0.07 0.09 2.8 0.81

W-MgO 1.89 1.94 0.02 0.23 0.09 0.07 4.6 1.28

T-As 4.75 4.74 0.17 0.72 0.61 0.60 12.9 1.02

T-Cd 2.03 2.03 0.02 0.18 0.09 0.29 4.4 0.31

（鉱さいけい酸質肥料）

S-SiO2 30.79 30.69 0.20 0.99 0.75 0.55 2.4 1.35

AL 49.47 49.48 0.16 1.40 0.68 0.70 1.4 0.97

  S-CaO 40.83 40.78 0.21 1.95 0.81 0.64 2.0 1.27

  S-MgO 6.41 6.24 0.03 0.71 0.12 0.19 1.9 0.63

C-MgO 3.35 3.36 0.05 0.54 0.23 0.11 6.9 2.06

1）　全体の平均値 6）　Horwitz修正式より得られた平均的な室間再現標準偏差

2）　全体の中央値 7）　ロバスト法から求めた相対標準偏差

3）　全体の中央値の不確かさ 8）　ロバスト法から求めたHorRat値

4）　全体の標準偏差 9）　T-As及びT-Cdはmg/kg，その他の成分は%

5）　標準化された四分位範囲

表4　共同試験成績の統計量

試験項目
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参     加 Median1） NIQR2） RSDrob

3）
HorRatrob

4）
HSD5）

試験室数 (%,mg/kg)
6）

(%,mg/kg) (%) (%,mg/kg)

Mois 2006 147 1.70 0.30 17.7 4.78 0.06

2007 146 4.99 0.35 7.0 2.21 0.16

2008 145 2.87 0.24 8.5 2.50 0.10

2009 145 3.53 0.15 4.2 1.27 0.12

2010 143 1.58 0.41 26.0 6.97 0.06

2011 137 1.00 0.12 12.0 3.00 0.04

T-N 2006 尿素 158 14.60 0.13 0.9 0.33 0.38

2007 有機質肥料 145 8.74 0.07 0.8 0.26 0.25

2010 尿素 140 14.11 0.11 0.8 0.30 0.38

A-N 2006 硫酸アンモニア，りん酸アンモニア 150 11.46 0.10 0.9 0.33 0.32

2007 硫酸アンモニア 143 6.20 0.09 1.4 0.47 0.19

2008 硫酸アンモニア，りん酸アンモニア 147 12.56 0.16 1.2 0.45 0.34

2009 硝酸アンモニア，硝酸アンモニア石灰肥料 144 5.56 0.07 1.3 0.43 0.17

2010 硫酸アンモニア，りん酸アンモニア 128 11.53 0.18 1.6 0.56 0.32

2011 硫酸アンモニア，りん酸アンモニア 138 13.49 0.18 1.3 0.49 0.36

N-N 2009 硝酸アンモニア，硝酸アンモニア石灰肥料 123 3.62 0.11 3.2 0.96 0.12

T-P2O5 2007 有機質肥料 140 10.35 0.10 0.9 0.33 0.29

C-P2O5 2007 りん酸アンモニア 143 9.81 0.13 1.3 0.47 0.28

2008 りん酸アンモニア 146 15.82 0.13 0.8 0.32 0.40

2010 りん酸アンモニア 141 14.59 0.18 1.2 0.47 0.38

S-P2O5 2006 過りん酸石灰，りん酸アンモニア 144 10.88 0.11 1.0 0.37 0.30

2009 過りん酸石灰 125 6.37 0.12 1.9 0.62 0.19

2011 りん酸アンモニア,過りん酸石灰 114 17.44 0.22 1.3 0.53 0.42

W-P2O5 2006 過りん酸石灰，りん酸アンモニア 157 9.02 0.12 1.3 0.46 0.26

2007 りん酸アンモニア 143 7.02 0.23 3.2 1.08 0.21

2008 りん酸アンモニア 149 9.16 0.24 2.7 0.93 0.26

2009 過りん酸石灰 144 4.57 0.08 1.8 0.56 0.15

2010 りん酸アンモニア 144 11.56 0.52 4.5 1.63 0.32

2011 りん酸アンモニア,過りん酸石灰 133 14.51 0.19 1.3 0.50 0.38

C-K2O 2011 硫酸加里 122 10.41 0.23 2.2 0.79 0.29

W-K2O 2006 塩化加里 156 12.38 0.22 1.8 0.64 0.34

2007 硫酸加里 145 8.43 0.15 1.8 0.61 0.24

2008 塩化加里 147 11.39 0.15 1.3 0.47 0.32

2009 硫酸加里 145 8.35 0.13 1.5 0.52 0.24

2010 塩化加里 142 14.72 0.17 1.2 0.44 0.38

2011 塩化加里 132 10.17 0.17 1.7 0.59 0.29

C-MgO 2007 副産苦土肥料 137 3.41 0.07 2.2 0.65 0.11

2008 水酸化苦土肥料 142 4.62 0.12 2.5 0.80 0.15

2010 副産苦土肥料 137 3.11 0.07 2.4 0.71 0.10

2011 水酸化苦土肥料 128 2.48 0.07 2.8 0.81 0.09

W-MgO 2011 水酸化苦土肥料 119 1.94 0.09 4.6 1.28 0.07

C-MnO 2009 熔成微量要素複合肥料 126 0.54 0.02 3.6 0.83 0.02

C-B2O2 2009 熔成微量要素複合肥料 120 0.28 0.02 5.6 1.16 0.01

W-B2O3 2006 ほう酸塩肥料 132 0.40 0.02 4.2 0.91 0.02

2008 ほう酸塩肥料 119 0.26 0.01 2.9 0.58 0.01

2010 ほう酸塩肥料 116 0.29 0.01 3.4 0.70 0.01

T-As 2006 84 1.89 0.19 10.1 0.70 0.27

2007 68 3.84 0.38 9.8 0.75 0.50

2008 65 4.14 0.41 9.8 0.76 0.53

2009 59 4.31 0.60 13.9 1.09 0.55

2010 61 3.62 0.36 9.8 0.75 0.48

2011 52 4.74 0.61 12.9 1.02 0.60

T-Cd 2006 95 1.26 0.11 9.1 0.59 0.19

2007 85 1.24 0.12 9.6 0.62 0.19

2008 86 2.60 0.15 5.9 0.43 0.36

2009 73 0.47 0.08 17.3 0.97 0.08

2010 79 1.22 0.08 6.7 0.43 0.19

2011 74 2.03 0.09 4.4 0.31 0.29

1）　全体の中央値 4）　ロバスト法から求めたHorRat値

2）　標準化された四分位範囲 5）　Horwitz修正式より得られた平均的な室間再現標準偏差

3）　ロバスト法から求めた相対標準偏差 6）　T-As及びT-Cdはmg/kg，その他の成分は%

表5-1　化成肥料における2006～2011年度の共同試験成績の統計量

実施年 試験項目に由来するの主な原料名試験項目
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Median
1）

NIQR
2）

RSDrob

3）
HorRatrob

4） HSD
5）

(%,mg/kg)
6） (%,mg/kg) (%) (%,mg/kg)

S-SiO2 2006 66 33.92 0.60 1.8 1.03 0.58

2007 67 28.25 0.87 3.1 1.63 0.53

2008 68 33.35 0.49 1.5 0.85 0.58

2009 69 32.67 0.62 1.9 1.09 0.57

2010 67 33.52 0.57 1.7 0.98 0.58

2011 59 30.69 0.75 2.4 1.35 0.55

AL 2006 75 50.56 0.64 1.3 0.91 0.71

2007 83 48.70 0.76 1.6 1.08 0.70

2008 86 50.90 0.71 1.4 0.99 0.71

2009 85 39.03 0.92 2.4 1.47 0.62

2010 85 49.26 0.80 1.6 1.14 0.70

2011 76 49.48 0.68 1.4 0.97 0.70

C-MgO 2006 78 6.18 0.13 2.0 0.67 0.19

2007 86 3.17 0.21 6.6 1.95 0.11

2008 89 5.80 0.14 2.4 0.79 0.18

2009 87 2.34 0.20 8.7 2.48 0.08

2010 88 5.42 0.11 2.1 0.67 0.17

2011 78 3.36 0.23 6.8 2.05 0.11

1）　全体の中央値 4）　ロバスト法から求めたHorRat値

2）　標準化された四分位範囲 5）　Horwitz修正式より得られた平均的な室間再現標準偏差

3）　ロバスト法から求めた相対標準偏差 6）　T-As及びT-Cdはmg/kg，その他の成分は%

参     加

試験室数

表5-2　鉱さいけい酸質肥料における2006～2011年度の共同試験成績の統計量

試験項目に由来するの主な原料名実施年試験項目

 

 

Median
1）

NIQR
2）

RSDrob
3）

HorRatrob
4）

HSD
5)

(%, mg/kg)
6） (%, mg/kg) (%) (%, mg/kg)

（化成肥料）

A-N 蒸留法 130 13.50 0.17 1.3 0.47 0.36

S-P2O5 バナドモリブデン酸アンモニウム法 117 17.44 0.22 1.3 0.53 0.42

W-P2O5 バナドモリブデン酸アンモニウム法 132 14.51 0.19 1.3 0.50 0.38

C-K2O 炎光光度法 50 10.35 0.15 1.4 0.52 0.29

原子吸光法 68 10.45 0.22 2.1 0.75 0.29

W-K2O 炎光光度法 51 10.13 0.13 1.3 0.45 0.29

原子吸光法 75 10.20 0.17 1.7 0.59 0.29

C -MgO 原子吸光法 116 2.48 0.06 2.4 0.69 0.09

W-MgO 原子吸光法 110 1.94 0.08 4.1 1.14 0.07

T-As ジエチルカルバミン酸銀法 31 4.51 0.39 8.6 0.68 0.58

原子吸光法 19 5.13 0.39 7.6 0.61 0.64

T-Cd 原子吸光法（溶媒抽出） 14 2.11 0.11 5.2 0.36 0.30

原子吸光法（連続スペクトル光源補正） 26 2.02 0.07 3.5 0.24 0.29

原子吸光法（ゼーマン分裂補正） 27 2.00 0.14 7.0 0.49 0.29

（鉱さいけい酸質肥料）

S-SiO2 ふっ化カリウム法 46 30.69 0.76 2.5 1.37 0.55

       AL 原子吸光法 56 49.48 0.62 1.3 0.88 0.70

EDTA法 16 49.44 0.59 1.2 0.84 0.70

         S-CaO 原子吸光法 55 40.78 0.79 1.9 1.24 0.64

         S-MgO 原子吸光法 55 6.24 0.12 1.9 0.63 0.19

C-MgO 原子吸光法 69 3.33 0.20 6.0 1.80 0.11

1）　全体の中央値 4）　ロバスト法から求めたHorRat値

2）　標準化された四分位範囲 5）　Horwitz修正式より得られた平均的な室間再現標準偏差

3）　ロバスト法から求めた相対標準偏差 6）　T-As 及び T-Cd は mg/kg ，その他の成分は %

表6　試験方法別の共同試験成績の統計量

試験項目
報　告
試験室数

試験方法
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3) 試験成績の傾向 

同一の試験室において報告された異なる試験成績の z スコアの関係を図 2-1～2-8 に示した．具体的には，

同一の共同試験用試料について同様の抽出方法で異なる成分（化成肥料中の W-P2O5と W-K2O 等），同一の

共同試験用試料について異なる抽出方法で同一の成分（化成肥料中の S-P2O5とW-P2O5等），そして同様の抽

出方法及び同一の成分で異なる共同試験用試料（化成肥料及び鉱さいけい酸質肥料中のC-MgO等）である． 

更に，z スコアが同じ値となる点線を書き加えた．この直線に平行方向のプロットは同様の抽出方法又は同一

の成分の測定方法において系統的な偏りの要因があると考えられる．  

なお，2)及び 3）を参考に「4) 成分別の試験成績の評価」で各成分別の試験成績を評価することとする． 
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4) 成分別の試験成績の評価 

（1） 化成肥料中の水分（Mois） 

参加 137 試験室のうち，すべての試験室が加熱減量法を用いた．試験成績の度数分布を図 3-1 に示す．平

均値 1.03 % と Median 1.00 % はほぼ一致し，「満足」と評価された試験室は全体の 92 % であった．NIQR 

0.12 % は，HSD 0.04 % より大きい値であり，2006～2010 年度の NIQR 0.15 %～0.41 % 及び HSD 0.06 %～

0.16 % と比較して HSD はやや低い値を示した．「不満足」と評価された試験室は全体の 4 % にあたる 5 試験

室が該当し，いずれも高い値を示した．要因として，乾燥が不十分であること，乾燥機内の温度が不均一である

こと等が考えられる． 

  

（2） 化成肥料中のアンモニア性窒素（A-N） 

  参加 138 試験室のうち，130 試験室が蒸留法，5 試験室が自動分析装置，そしてホルムアルデヒド法，ブレム

ナー法，及びホウ酸捕集による蒸留法を用いた試験室が各１試験室存在した．試験成績の度数分布を図 3-2 に

示す．平均値 13.49 % と Median 13.49 % は一致し，「満足」と評価された試験室は全体の 89 % であった．

NIQR 0.18 % は，HSD 0.36 % より小さい値であったが，2006～2010 年度の NIQR 0.07 %～0.18 % 及び 

HSD 0.17 %～0.34 % とほぼ変わらない値であった．「不満足」と評価された試験室は全体の 6 % にあたる 8 試

験室が該当し，蒸留法が 6 試験室，自動分析装置及びブレムナー法が各 1 試験室であった．「不満足」の要因

として，公定法に定めのない方法を用いたこと，蒸留法では蒸留操作の初期でアンモニアの流出が多かった等

が考えられる． 
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（3） 化成肥料中の可溶性りん酸（S-P2O5） 

参加 114 試験室のうち，113 試験室がバナドモリブデン酸アンモニウム法，1 試験室がキノリン重量法を用いた．

試験成績の度数分布を図 3-3 に示す．平均値 17.43 % と Median 17.44 % はほぼ一致し，「満足」と評価され

た試験室は全体の 90 % であった．NIQR 0.22 % は，HSD 0.42 % より小さい値であり，2006 及び 2009 年度の 

NIQR 0.11 % 及び 0.12 % ，HSD 0.30 % 及び 0.19 % と比較すると NIQR，HSD ともに高い値であった．

「不満足」と評価された試験室は全体の 6 % にあたる 6 試験室が該当し，すべてバナドモリブデン酸アンモニウ

ム法によるものであった． 

 

（4） 化成肥料中の水溶性りん酸（W-P2O5） 

参加 133 試験室のうち，132試験室がバナドモリブデン酸アンモニウム法，1 試験室がキノリン重量法を用いた．

試験成績の度数分布を図 3-4 に示す．平均値 14.50 % と Median 14.51 % はほぼ一致し，「満足」と評価され

た試験室は全体の 88 % であった．NIQR 0.19 % は，HSD 0.38 % より小さい値であり，2006～2010 年度の 

NIQR 0.08 %～0.52 % 及び HSD 0.15 %～0.32 % と比較して HSD はやや高い値を示した．「不満足」と評

価された試験室は全体の 6 % にあたる 6 試験室が該当し，すべてバナドモリブデン酸アンモニウム法によるも

のであった． 

また，図 2-1 及び図 2-2 のとおり，化成肥料中の W-P2O5 と S-P2O5 及び W-K2O の試験成績の z スコアには相

関は認められず，測定方法及び抽出方法による系統的な要因による偏りがないと考えられる． 
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（5） 化成肥料中のく溶性加里（C-K2O） 

参加122試験室のうち，68試験室が原子吸光法，50試験室がフレーム光度法，そしてテトラフェニルほう酸ナ

トリウム容量法及び ICP 発光法が各 2 試験室存在した．試験成績の度数分布を図 3-5 に示す．平均値 10.49 % 

と Median 10.41 % はやや剥離したが，「満足」と評価された試験室は全体の 87 % であった．C-K2O は，2006

年以降で初めての実施であり，過去の値との比較はできないが NIQR 0.23 % は，HSD 0.29 % より小さい値で

あった．「不満足」と評価された試験室は全体の 9 % にあたる 11 試験室が該当し，内訳は原子吸光測光法が 6

試験室，フレーム光度法が 3 試験室，ICP 発光法は 2 試験室であり全体的に高い値を示す傾向が認められた． 

原子吸光法及びフレーム光度法の Median は，10.45 % 及び 10.35 % と剥離していたが，方法間の平均値

の差による検定を行ったところ，それぞれの平均値に 5 % の水準で有意な差は認められなかった． 

 

（6） 化成肥料中の水溶性加里（W-K2O） 

参加 132 試験室のうち，75 試験室が原子吸光測光法，51 試験室がフレーム光度法，そしてテトラフェニルホ

ウ酸ナトリウム容量法及び ICP 発光法が各 3 試験室であった．試験成績の度数分布を図 3-6 に示す．平均値

10.15 % とMedian 10.17 % はほぼ一致し，「満足」と評価された試験室は全体の83 % であった．NIQR 0.17 % 

は，HSD 0.29 % より小さい値であり，2006～2010 年度の NIQR 0.13 %～0.22 % 及び HSD 0.24 %～0.38 % 

とほぼ変わらない値であった．「不満足」と評価された試験室は全体の 12 % にあたる 16 試験室が該当し，内訳

は原子吸光法が 10 試験室，フレーム光度法が 4 試験室，そして ICP 発光法が 2 試験室であった． 

原子吸光法及びフレーム光度法の Median は，10.20 % 及び 10.13 % とほぼ一致し，方法間の平均値の差

による検定を行ったところ，それぞれの平均値に 5 % の水準で有意な差は認められなかった． 

また，図 2-3 及び図 2-5 のとおり，化成肥料中の C‐K2O と W‐K2O 及び C‐MｇO の試験成績のｚスコアには

相関は認められず，測定方法及び抽出方法による系統的な要因による偏りはないと考えられる． 
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 （7） 化成肥料中のく溶性苦土（C-MgO） 

参加 128 試験室のうち，116 試験室が原子吸光法，8 試験室が ICP 発光法，そして 4 試験室が EDTA 法を

用いた．試験成績の度数分布を図3-7に示す．平均値 2.47 % とMedian 2.48 % はほぼ一致し，「満足」と評価

された試験室は全体の 84 % であった．NIQR 0.07 % は，HSD 0.09 % とほぼ一致し，2007～2009 年の NIQR 

0.07 %～0.12 % 及び HSD 0.10 %～0.15 % とほぼ変わらない値であった．「不満足」と評価された試験室は

全体の 9 % にあたる 12 試験室が該当し，すべて原子吸光法であった．その他，ICP 発光法による試験成績は

8 試験室中 7 試験室が「満足」，1 試験室が「疑わしい」と評価された． 

図 2-4 に示したとおり，化成肥料中の C‐MｇO－W‐MｇO の試験成績の z スコアには系統的な要因による弱

い相関（r=0.53）が認められた．このことは，抽出時における系統的な偏りと考えられるため，抽出液の調製方法

及び抽出条件等に留意する必要があると考えられる．図 2-5 に示した化成肥料中の C-MgO－C-K2O 及び図

2-6 に示した化成肥料と鉱さいけい酸質肥料中の C-MｇO については，試験成績の z スコアに相関は認められ

ず，測定方法及び抽出方法による系統的な要因による偏りは見られなかった． 

 

（8） 化成肥料中の水溶性苦土（W-MgO） 

参加 119 試験室のうち，110 試験室が原子吸光法，4 試験室が EDTA 法，そして 5 試験室が ICP 発光法を

用いた．試験成績の度数分布を図 3-8 に示す．平均値 1.89 % と Median 1.84 % はほぼ一致し「満足」と評価

された試験室は全体の 80 % であり，全分析項目中で最も低い割合を示した．W-MgO は，2006 年以降で初め

ての実施であり，過去の値との比較はできないが NIQR 0.09 % は HSD 0.07 % とほぼ一致した．「不満足」と評

価された試験室は全体の 14 % にあたる 17 試験室が該当し，それらは低い値を示す傾向が見られた．その他，

ICP 発光法による試験成績は 6 試験室中 4 試験室が「満足」，「疑わしい」及び「不満足」が各 1 試験室であった．

1 試験室からクルクミン法による試験成績の報告があり，「不満足」と評価され，高い値を示した． 
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（9） 化成肥料中のひ素全量（T-As） 

参加 52 試験室のうち，31 試験室がジエチルチオカルバミン酸銀法，19 試験室が原子吸光法，2 試験室が

ICP 発光法を用いた．試験成績の度数分布を図 3-9 に示す．平均値 4.75 mg/kg と Median 4.74 mg/kg はほ

ぼ一致した．「満足」と評価された試験室は全体の 94 % であり，全分析項目中最も高い割合を示した．NIQR 

0.61 mg/kg は HSD 0.60 mg/kg とほぼ一致しており，2007～2009 年の NIQR 0.19 mg/kg～0.60 mg/kg 及び

HSD 0.27 mg/kg～0.55 mg/kg とほぼ変わらない値であった． 

ジエチルジチオカルバミン酸銀法及び原子吸光法の Median は 4.51 mg/kg 及び 5.13 mg/kg と剥離したが，

方法間の平均値の差による検定を行ったところ，それぞれの平均値に 5 % の水準で有意な差は認められなか

った． 

 

（10） 化成肥料中のカドミウム全量（T-Cd） 

参加 74 試験室のうち，67 試験室が原子吸光法を用い，その内訳は MIBK による溶媒抽出法（溶媒抽出法）

が 14 試験室，連続スペクトル補正方式（D2 補正法）が 26 試験室，ゼーマン分裂補正方式（ゼーマン補正法）

が 27 試験室であった．また，7 試験室が ICP 発光法を用いた．試験成績の度数分布を図 3-10 に示す．平均値

2.03 mg/kg と Median 2.03 mg/kg は一致しており，「満足」と評価された試験室は全体の 81 % であった．

NIQR 0.09 mg/kg は HSD 0.29 mg/kg より小さい値であり，NIQR 0.08 mg/kg～0.15 mg/kg 及び HSD 0.08 

mg/kg～0.36 mg/kg とほぼ変わらない値であった．「不満足」と評価された試験室は全体の 11 % にあたる 8 試

験室が該当し，内訳は溶媒抽出法が 4 試験室，ゼーマン補正法と ICP 発光法が各 2 試験室であった． 

原子吸光法について，溶媒抽出法，D2 補正法及びゼーマン補正法による試験成績の Median は，2.11 

mg/kg，2.02 mg/kg 及び 2.00 mg/kg と溶媒抽出法が高い値を示した．NIQR は 0.11 mg/kg，0.07 mg/kg 及び

0.14 mg/kg といずれの方法でも大差はなかった．その他，ICP 発光法による試験成績は，Median は 2.03 
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mg/kg，NIQR は 0.06 mg/kg であり，7 試験室中 5 試験室が「満足」と評価された． 

 

 

 

（11） 鉱さいけい酸質肥料中の可溶性けい酸（S-SiO2） 

参加 59 試験室のうち，46 試験室がフッ化カリウム法，9 試験室が過塩素酸法，そして塩酸法及び ICP 発光法

が各 2 試験室であった．試験成績の度数分布を図 4-1 に示す．平均値 30.79 % と Median 30.69 % はやや剥

離したが，「満足」と評価された試験室は全体の 88 % であった．NIQR 0.75 % は，HSD 0.55 %より大きい値で

あったが，2006～2010 年度の NIQR 0.49 %～0.87 % 及び HSD 0.53 %～0.58 % とほぼ変わらない値であった．

「不満足」と評価された試験室は 4 試験室であり，内訳はフッ化カリウム法が 2 試験室，塩酸法及び過塩素酸法

は1試験室ずつであった．その他，フッ化カリウム法及び過塩素酸法のMedianは，フッ化カリウム法30.69 % 及

び過塩素酸法 30.51 % とフッ化カリウム法がやや高い値を示した．それらの NIQR は 0.76 % 及び 1.00 % であ

り，過塩素酸法の NIQR がやや高い値を示した．2 試験室から塩酸法による試験成績の報告があり，うち 1 試験

室が「不満足」と評価された． 

 

（12） 鉱さいけい酸質肥料中のアルカリ分（AL） 

参加 76 試験室のうち，56 試験室が原子吸光法，16 試験室が EDTA 法，4 試験室が ICP 発光法を用いた．

試験成績の度数分布を図 4-2 に示す．平均値 49.47 % と Median 49.48 % はほぼ一致しており，「満足」と評価

された試験室は全体の 84 % であった．NIQR 0.68 % は，HSD 0.70 % とほぼ同じ値を示した．「不満足」と評

価された試験室は全体の 8 % にあたる 6 試験室が該当し，内訳は原子吸光法が 5 試験室，ICP 発光法が 1 試

験室であった． 

原子吸光法及び EDTA 法の Median は，49.48 % 及び 49.44 % とほぼ一致しており，それらの NIQR は
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0.62 % 及び 0.59 % とほぼ同じ値であった．方法間の平均値の差による検定を行ったところ，それぞれの平均

値に 5 % の水準で有意な差は認められなかった．  

なお，原子吸光法で測定を行い AL の試験成績を報告した 56 試験室の内，55 試験室から S-CaO 及び

S-MgO の試験成績の報告を受けた．それらの試験成績の度数分布を図 4-3 及び図 4-4 に示す．S-CaO の平均

値 40.83 % と Median 40.78 % はほぼ一致し，NIQR は 0.79 % であった．一方，S-MgO の平均値 6.41 % と

Median 6.24 % はやや剥離し，NIQR は 0.12 % であった．また，8 試験室が「不満足」という評価であった．図

2-6，図 2-7 及び図 2-8 のとおり，化成肥料及び鉱さいけい酸質肥料中の C-MgO，鉱さいけい酸質肥料中の

S-MgO と S-CaO 及び C-MgO の試験成績の z スコアには相関は認められず，測定方法及び抽出方法による系

統的な要因による偏りがないと考えられる． 
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（13） 鉱さいけい酸質肥料中のく溶性苦土（C-MgO） 

参加 78 試験室のうち，69 試験室が原子吸光法，5 試験室が EDTA 法，4 試験室が ICP 発光法を用いた．試

験成績の度数分布を図 4-5 に示す．平均値 3.35 % と Median 3.36 % はほぼ一致しており，「満足」と評価され

た試験室は全体の 85 % であった．NIQR 0.23 % は， HSD 0.11 % より大きい値を示し，2006～2010 年度の

NIQR 0.11 %～0.21 % 及び HSD 0.08 %～0.19 % と比較して NIQR はやや高い値であった．「不満足」と評価

された試験室は全体の 10 % にあたる 8 試験室が該当し，内訳は原子吸光法が 5 試験室，ICP 発光法が 2 試

験室，そして EDTA 法が 1 試験室であった．ICP 発光法については，「不満足」の 2 試験室は高めと低めに 1

試験室ずつ分布し，EDTA 法については「疑わしい」及び｢不満足｣が各 1 試験室あり，いずれも高めの値を示し
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6. 総  括 

 

2011 年度外部精度管理のための共同試験は，化成肥料 10 成分に 154 試験室，鉱さいけい酸質肥料 3 成分

に 90 試験室が参加した．各試験成績をロバスト法による z スコアを用いて評価したところ，「満足（|ｚ|≦2）」と評価

された試験室の割合は 80 %～94 %，「不満足（|ｚ|≧3）」と評価された試験室の割合は 2 %～14 % であった．全

体的に平均値 Mean は，中央値 Median とほぼ一致していた．複数の試験法による報告で 10 試験室以上が採

用した方法間について平均値の差を検定したところ，解析した全ての成分で方法間に有意な差は認められなか

った． 

今回の結果から「不満足」となった要因として，試験者が分析方法に熟練していないことがあげられた．また，

機器分析を行う際には検量線の直線性に注意し，各標準液の確認，日頃から分析機器の管理に注意を払われ

たい．一方で，肥料分析に習熟していると思われる試験室において，測定値の誤記載が認められた．一例を挙

げると，加里の測定値で W-K2O の測定値を C-K2O より大きい値で報告した試験室，アルカリ分における S-MgO

の測定値で，アルカリとして可溶性石灰に合算する際の換算係数 1.3914 を乗じた値を報告した試験室等であり，

測定値の取り扱いには十分注意を払う必要がある． 

肥料分析は熟練を要する実験操作が多く，日々練度の向上に努める必要がある．更に危機管理の側面から

内部管理分析を取り入れると，一層試験室の信頼性は高まると考えられる． 
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Result of Proficiency Testing for Determination of Major Components and Harmful Elements 
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A proficiency testing of analytical laboratories was conducted in fiscal year 2011, using reference materials of 

ground compound fertilizer and silicate slug fertilizer based on ISO/IEC Guide 43-1, “Proficiency testing by 

interlaboratory comparisons”. Moisture(Mois), total nitrogen (T-N),ammonium nitrogen (A-N), acid-soluble 

phosphorus (S-P2O5), water-soluble phosphorus (W-P2O5), citric acid-soluble potassium (C-K2O), water-soluble 

potassium (W-K2O), citric acid-soluble magnesium (C-MgO), water-soluble magnesium (W-MgO), total arsenic 

(T-As), and total cadmium (T-Cd) were analyzed using a compound fertilizer sample. Acid-soluble silicon 

(S-SiO2), alkalinity (AL) and citric acid-soluble magnesium (C-MgO) were analyzed using a silicate slug fertilizer 

sample. Two homogenized samples were sent to the participants. From the 154 participants which received a 

compound fertilizer sample, 52~138 results were returned for each element. From the 90 participants which 

received a silicate slug fertilizer sample, 55~78 results were returned for each element. Data analysis was 

conducted according to the harmonized protocol for proficiency testing, revised cooperatively by the international 

standardizing organizations IUPAC, ISO, and AOAC International (2006). The ratios of the number of z scores 

between -2 and +2 to that of all scores were 79 %~92 % and the results from the satisfactory participants were 

normally distributed. The mean and median of all data mostly agreed except an element. The median-NIQR plots 

were distributed near Horwitz curve for each element, and the HorRat values were less than 2.0 for all elements 

except for moisture and C-MgO. Where more than ten results were returned, no significant distribution difference 

was observed between the different methods used. 

 

Key words   proficiency testing, compound fertilizer, silicate slug fertilizer, harmful element, ISO/IEC Guide 

43-1, ISO/IEC 17025, z score 
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